Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) 



Akreditasyon Kapsamı 









ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ İLİ KALKINDIRMA VE KÖYLERE HİZMET 




r • i 

TÜRK&ÛS 




GÖTÜRME BİRLİĞİ 
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarı 

Akreditasyon No: AB-0115-T 
Revizyon No: 00 Tarih: 21-Kasım-2007 




Test 
TS EN ISO/IEC 17025 


Deney Laboratuvarının 


AB-0115-T 


Adres : Üniversite Mah. Zübeyde Hanım 
Cad. İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü Kampusu 

ELAZIĞ /TÜRKİYE 


Tel : 0424 241 0226 
Faks : 0424 241 2436 

E- Posta 

Website : www.elazig.gov.tr 









Deneyi Yapılan 
Malzemeler / Ürünler 


Deney Adı 


Deney Metodu 

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar) 


Kömür / Kok 


Kömür ve Kokun Analiz 
Numımesindeki Yüksek 
Sıcaklık Kullanılarak İR metod 
ile Toplam Kükürt Tayini 
Standart Test Metodu 


ASTM D4239-05 




Kömür ve Kokta Toplam Nem 
Tayini Standart Test Metodu 


ASTM D3302-07 




Kömür ve Kokta Bünye Nemi 
Tayini Standart Test Metodu 


ASTM D3 173-03 




Kömür ve Kokta Bombalı 
Kalorimetre Metodu ile Üst Isıl 
Değer Tayini ve Alt Isıl Değer 
Tayini Standart Test Metodu 


ASTM D5865-07 
ISO 1928 




Kömür ve Kokta Uçucu Madde 
Tayini Standart Test Metodu 


ASTM D3 175-07 




Kömür ve Kokta Kül Tayini 
Standart Test Metodu 


ASTM D3 174-04 


Kömür 


Kömür Numunelerini Analize 
Hazırlama Test Metodu 


ASTMD2013-07 


Sıvı Yakıt 


Sıvı Yakıt Analiz Numunesinin 
Yüksek Sıcaklık Kullanılarak 
İR metod ile Toplam Kükürt 
Tayini Standart Test Metodu 


ASTM D 1552-03 




Sıvı Yakıtta Bombalı 
Kalorimetre Metodu ile Alt ve 

•• 

Ust Isıl Değer Tayini Standart 
Test Metodu 


ASTM D240-02 




Petrol Ürünlerinde -Kükürt 
Muhtevası Tayini 


TS EN ISO 8754 




Petrol Ürünlerinde-Kükürt 
Muhtevası Tayini 


ISO 20847 




Petrol Ürünlerinde- Yoğunluk 
Tayini 


TSISO 12185 
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Test 
TS EN ISO/IEC 17025 


AB-0115-T 









Deneyi Yapılan 
Malzemeler / Ürünler 


Deney Adı 


Deney Metodu 

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar) 


( Sıvı Yakıt Devam ) 


Petrol Ürünlerinde -Akma 
Noktası Tayini 


TS 1233 ISO 3016 




Petrol Ürünlerinde -Parlama 
Noktası Tayini 


TS EN ISO 2719 




Petrol ürünleri-kül tayini 


TS EN ISO 6245 




Petrol Ürünlerinde -Kinematik 
Viskozite Tayini 


TS 1451 EN ISO 3104 




Petrol Ürünlerinde-Su 
Muhtevası Tayini 


TS 124 EN 1428 




Petrol Ürünlerinde-Toplam 
Tortu Tayini 


TSISO 10307-1-2 




Petrol Ürünlerinde-Soğuk Filtre 
Tıkanma Noktası Tayini 


TSEN116 




Petrol Ürünlerinde -Damıtma 
Tayini 


TS 1232 EN ISO 3405 




Petrol Ürünlerinde-Setan 
İndeksi Tayini(Hesapla) 


TS 2883 EN ISO 4264 




Petrol Ürünlerinde-Su Tayini 


TS 6147 EN ISO 12937 




Petrol Ürünlerinde -Kurşun 
Tayini 


İP 352 




Petrol ürünleri-Buhar basıncı 


TS EN 13016-1 




Petrol ürünleri- Bulutlanma 
Noktası tayini 


TS 2834 EN 23015 



KAPSAM SONU 



Doç. Dr. Yavuz CABBAR 

Yönetim Kurulu Başkanı 



Atakan BAŞTÜRK 

Genel Sekreter 



